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コメントタイプ: ge = 一般的 te = 技術的  ed = 編集上  
※欄（委員名・箇条/細分箇条、コメントタイプ、コメント）：必須入力。入力されていないと投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。 
コメントテンプレートはいかなる方法でも変更しないでください（例えば、列の削除・追加、セルのマージなど）。変更した場合、投票システム（National Ballots）が適切に作動しません。 
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渋谷

隆 1 
144 

197 

226 

258 

5.2.1.2 

5.3.2.1 

5.3.3.1 

5.3.4.1 

 ed JIS C 61300-3-14:2016 の箇条 4 に装置が規定さ

れている。 
JIS C 61300-3-14:2016 の箇条 4（装置）によ

る。に修正する。 
左記修正案の通りに修正致し

ます。 

渋谷

隆 2 
226 5.3.3.1  ge JIS C 61300-3-2 は、光受動部品の損失偏光依存

性の測定方法を規定している。 
JIS C 61300-3-2 を引用する。 左記の規格を引用することと

し、行番号 46 の行の下に、

「JIS C 61300-3-2:2012 光フ

ァイバ接続デバイス及び光受

動部品－基本試験及び測定手

順－第 3-2 部：シングルモー

ド光デバイスの光損失の偏光

依存性」の行を挿入するとと

もに、行番号 225 の文の末尾

に、「なお．より詳細な測定

系の要件は．JIS C 61300-3-
2:2012 の 4.3.1（全偏光状態

法）による。」の文言を挿入

します。 

渋谷

隆 3 
440 参考文献  ed 参考文献番号[1]～[4]が付与されているが、本文

中には参考文献番号が付与されていない。 
本文中に参考文献番号を付与する。注記とし

て、“角括弧内の数字は参考文献番号を記載し

ている。”を追加する。 

参考文献番号を、“（参考文

献［1］）”のように追記しま

す。 

渋谷

隆 4 
440 参考文献  ed JIS C 6802:2018 は本文中で引用されていない。 本文中で引用されていない JIS C 6802:2018 か

ら参考文献番号を削除する。 
引用先の記載が消えていまし

た。行番号 103  箇条 4.1 の c)
が引用先です。この行の末尾

に、「（参考文献[3]を参

照）」の文言を挿入します。 

渋谷

隆 5 
440 参考文献  ed JIS C 6802:2018 は特定の箇条、図又は表を指定

していない。 
発行年を削除する。 左記修正案の通りに修正致し

ます。 

 
 


