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資料 8 

1 

JIS X 
6932 

仲 谷 文

雄 
240 
242 
243 
245 

4.4  TE ・「温度：試験室の平均温度 23 ℃±

2 ℃」と「移動平均温度が常時 20 ℃

～26 ℃の範囲内でなければならない」

の数値範囲の不一致に対する説明がな

い。 

・「相対湿度：試験室の平均湿度 50 %

±10 %RH」と「，移動平均湿度が常時 

35 %～65 %の範囲内でなければならな

い」の数値範囲の不一致に対する説明

がない。 

数値範囲の不一致に対する明確な理

由を記載する。 

測定環境の規定値に関しては、JIS

解説において、説明することとして

います。 

温湿度が測定結果に大きく影響す

ることがあるため、試験中の温湿

度の変化についても管理すること

を目的に、移動平均温湿度を規定

しています。その規定値は、試験

中の外乱等を考慮し、測定結果に

影響を及ぼすことのない許容でき

る範囲を検討し、設定したもので

す。 
 

2 

JIS X 
6932 

仲 谷 文

雄 
387 6.1  TE n-1 で除しているので「サンプル標準

偏差」という表記は間違っている。 

「サンプルの母集団の標準偏差」に

修正。 

 
 

原案は、 ISO との整合の程度を

“IDT”とする方針から、これまで

使用してきた「サンプル標準偏差」

と表現したものです。規格利用者が

正確に理解できるようにするため、

JISZ8101-1 の統計用語に規定されて

いる“不偏分散”を用いて、以下の

とおり修正します。 
 
“サンプル標準偏差（ｓ）＝（式）” 

 （s2 は不偏分散） 
 

以上 


